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PIKOAMPBftOUIBfiZ TYP EP-2 



CrzQ&Sf-nle a luiy do po*larti bardao malyoU Hatred pr§du 
otalogo 1 poplars duAyeli opornoiol. 

■• W zeotosooftniu Jako alarnife pr$du joneoego, i^cznle * 
aasllaesoa do aortd JonJ aooyjnyoh typa ZP-2 Z aondij Bayarda - 
Alport a, uToillwift po :iar oi in Ionia w aakrasle od 1©" Tr do 

-M< 

JT- tr. 



W zaatosooaalts Jako plko&aporoalorz, nrsgdzonio u&toftllwioi 
pOolar aatgioola prigdii v safer eaaoht 

"R" - t0“ 5 ; 10"®} IO* 7 ! 10‘ 8 j 10~®; I0" l0 j 10“** 1 10“ 12 A. , 
prey painyi* oyobyientu wafeadaika poiiar tfv . pray /aatosovsniu 
posyojl dalolnika *s 0 , 5 ^ , ezuioie urz^tizeni n w kaAdym aokresi 



poalarowjna soatajo snrl«k*zona cUrukroiulo 1 prssy a&fcroole •10*' 
wynosl 5,10 A, pray polaym oychylonle m*ka£nlka. 

Wartiakioo prawilowogo po inru, joot d»4a opornoid arddla 
prnflti. W aaleinoflei od uiytego ze&reau ponjiartmego opomoii 
irddla pr*du pmrlima byi r6 n? lab fri§k«aa od aartoiol oporni- 
ka odniesleoi 8, ozyli ; 



V * 

> - 

Prsy saohowaolu po^yAaze^o varuoku, wlolkoii opomoiol 
wojiolowoj urzadaenla Joat do ponlal^ola. 

Pray opornoioiach irddta pradn^ oystQpuJo dodatkow* 
ptynaoii aora. 

Ml ernlk jeat aaopatrzoay w daiolr.lk a&kreodw • *0,5; *1 ; } 
*2; *10* roeszarsajAoy ooftliwaiel pe«i&n$w, 

Piynnod<5 xera /a a 24 go da/ veynool ok* 0,5 % w odalosltmiu 
do polnogo wychy lecla wafcainilca poaiardV, pr?y poloieniis dsiloV 
nlka aakresdw "*!• 1 pray otaMlixofranym aapi^olu siool. Pray j 
napleelu stool nlaotafcitixov/uiya ^,15 na wscyotkleh sa&rooaoh 
poiiarowyo h. Pray lnayoh poiefcenlaoh dslelalkn po^lardw, plys- 
no-3c zera aalo^o 111 * waraata proporo j oaaloi « do pole&eais 
dzialolka. 

Piynaoid sora povedovrea* ftatauaeja priyla aialkooogo liat- 

Pf 7cjlolov«j )nt Qmnniara M stakTeeu vmwMW, itBjnlc 

•tafeillzaojl xtapl?ol& aleoi 1 stray mania Sptywrlnyota varuakd* 
prscy sr*©dEOat*t z$eda>o * iaetrokojA oltolligl. 



m w 







Ceynalklecs powodujgoya stosunkoTro duiy ^rsrost warto^oi r 
pr^du Blat'KOwago Joot otopieji nad^letlcoia baiikl lmnpy woj- 
icier© j ; « zrl^zku z pony&aayis naleiy imlkac bospoirodnlogo 



aftdwletlosla pravroj otrony 1 fdrnoj p>yty obndowy. 

W zaicresooh od to -5 do 10 - 10 A, opiyw pr^du oi&tkl Jott j 
do port ini <?ci&. W safer esio i.iO "* 9 A, prey stab ill aaojl n&- 
pi<joia. sieoi * 0,1% i irproradzenio- h arson! osnyoh < 5% or as 
utrsyraazila optyaialnyoh warunkdw praoy urzipSaejila - piytmo'. c % >, 
tora sa skutek t luktnaoj:l prgdu slat'd j#*t < - 94. 

Urs.v?zenie uKoili-ria rdaniel poplar duiych opornoiol w 
a*a>.^puJnoyoh sakrootoh /& 6 rn 4 graalo$ safer ooow pod ana prsy 
safest e powlarowyjn "lO* 1 ? A% polelenlu dalolnlka "BO,;#** I 
wyofcylanlu wefcainlk* pom l or or na 10 dslalok skall/t 

-.prey zaatooewanlu nyprooradzonogr stab ill 2 crane go n&pig- 
cla "-1V*, w zakresie od 10 S & do S.IO^SL f 

- pray uiyolu pray po^lareob oddzlelnych ±r<Jd«l aapircia, 
saJcroay pomiardw 04 r«u? rsono aast^puj<jco ; 

priv-yuf V - do a.'tO.J A- 
prsy icov - do 2 ,t 0 & a ' 



Plfeoanperoialorz typ EP-2 sklada si$ a a^at^puJacyob pod- 
sospold*, ttr<ieozozoayoh we wsp<$ lne J obudowlo: 

- a tabilisowaKtgo sasiloesa, 

- uktado elektroootrycsnego s zastosowanlou larrp dlngowloo? 
. nyob, 

- stabilizators n&pleola st&lego T,8 V, 

- bloltedy nadnlarowej 

- oloiaentdw re^ulaeyjttyota. 



Zaailaoss dootoroza ryprostowaaego napl^cla 280 V a soreaj 
ni curl oniony a, napigcia znleonogo 0,3 V do iarsonia laapy E88f<J, 
1 *«rdi oj; wsfcslnlkewych ora* nnplecla ? ilonnogo iZ,BV do saalla- 
ula stabilizator© naplQois atatege T,9 V, zaollajaoego laapy 
B80P i ok lad blokady nadnlaro-fo j , 

Kaoadnlezym podreepctsu tirzQdronia loot ok tad oloktro- 
*etryczny tf oktadojftoy biq a atopala -to j^oi o*”Ogo z lanpor-l KBOf 

i iri^rntfea katodewogo * loap^ B3RCC. W uktadzio z&Btoeow&no I 
ok. tOO% ujeffltto aprs(l«nlo zwrotne,ktdre poooduja anmiejszoni 
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opomoiol wojioiovej w stoeunku ItiOQ * edniesleulu do opor-. 
Olka odnieslenla danego zakreeu. Czynulk ton pw odujs asstfejf 
gze' ie wplyru pr^du slatkowsgo lanpy vsjdeiowej, 

UHJrad jest znonatrgeny vr przeiqoznl' zakresdw od 



10 



-5 



do 10 -' “a, t dodatkowyw sakressa "X", pray kt<5ry» 



obw4d wsj^oiowy tsismika jest etwarty, bee opornikd sdolesle- 
ala om v dklOlUlk *xO t 5", *xJ% *x2« 1 "slO"; oddzlelny 
dla fcaid'jgo kltminku pr^da «larzo&egs. 

Ka g&ttej piyoie obudowy jest unites aozona ply tka 
a zaolskanil 1 gnlazrte^ ^ejtfoiowy. 

Do gniazds "VE* doprowadza b 1$ nlerzony pr*d M 
pomoe^ kabla koneeatryegnego s podw^joyo ekraasw, 

.. Kabel Jest zokoriozony ’'tykwii * Izelaojg tellone- 

t7i|, Bkrao plerwsay kabla Jest pelftozony z op*a«KSrAt wtykdv 
1 slufcy Jsdnoezednls jako pol^aaeale % raas$ ;:lernlka. Wtyk 
kodeovry kabla jest przystosowaay do sakl&danla na n«5ik§ 
kolektora soapy Bayarda - tlperta 1 Jast zaapatrzoay w 
a&olsk ual «szozeny na q^revoe de przy>r»ezorxia *»ie^e«..jp o 

-Xk*~> rtS'fTur^-J_i iv.A [ 

[Jf oelu ustablllztRf VTiB i>r ay 

alernlka P oz^dd sondy *a*rieraj$ca fcolsktor i ndlke vyjsretra- 
dzaj^ea p<wl ima by <5 zaekr anowanaj. Ekr&n drug! kabla ko.ncentry 
osgego slniy Jake e'ergm elsktrostatynany i jest pelaoxony 
% ekrane^ wenar^trznya tylko od strony wtyku do galaxda ^ej- 
4 ol nvre.z o - 

Pray wkladaaiu de gniazda "WK" wtyku kabla koncen- 
try Ci d«K® nalsiy wratad, toby prswraOnloa v.ewn.\trs *iilaada 
weszta w edpowiednle wyoi^ole oprawy wtyku* 

Be saelsku *2* jest deprowadzons naplgeie 
rsgulowaae za pc -oca potenejetnetru unieszozoas^o aa plyole 
blokady wewn^trz urz%dzenla. Napl^ole to a iu*y do pomiaru 
epornodol w sabres! e od 10°d© 2 'lO'^iau . lior^ony opor a Ik 
za 1’ cza sl$ do nehwyiiW wets*! -myob de gniazda wtyku ^3* 

1 gnlazda <r B r E w * W ozaaie peslaru. ptytkq z zaelskami naledy 
prrykryd elfrana vn-O'&oj- 1 *> « • , . <»xt *e. g^xVm,' 

^ K??eis? f "a* 1 1 *6" aale*y peiijezyo lijernlkle yj 
w tym alojsau nastgpaje galwaiilezus poJUjczente ebudowy mrsg-i 
dxsnla f uk ladex. elera^i<$w wswr.e trznjrch . do zaolsku "5" nalet^H 

delttoey^ uzlonlenle* 

De eaol*kdw ”3" 1 *4» rtot^oza «1« rejestrater 
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poni&rdw % opornosclq ^ 300 BJl , przyozyr; w zale£no?af od j 
uet-wl cnla <1 -lelnika, napi^cle wijjSoiowe aynosl "0-lVj 
* - 2 V Xub " - 10 Y r " przy p© Inyo. ^yotayie'ilu vakafnlka pr$<tu. 

Przy potoieniu dzlelnika tr zekresle nap 1^4 dodat- 

nloh, napl^eip na Kacltku *• 4 * jest ujsi-mej a v zakraei© 
napl^c ujannych - dodatnie. . 

Pray poloioniu *0* dzlalitika, Tskainlk nr^du 1 blo- 
kacia nadmlarowa sq wylqosone; m ty» przy-padkn do zaolsfcu 
* 4 * 5«st dorirowadzone aapi^ole a Megurunroiolq zale&rtt 
od kierrnku Kl er-z onego pr$du, zdodne do uruobomlenia xeirn§- 
trznego aiarnika prady , pr^deci w aakresle od 0 do 1 nu 
pr ay o ifnr^ /fax « i£ w ob op or nosn z errm* trzneeo Uertji:. a, 
przy 1 pradrAa 1 mA, w otaredzie v^jfelawym urz viz* - 

’ll a ptynle noail .\il y prod safer as it poniaro^eiioj nrzy 
1 prqdzie 1 oA — w obrodzla w&.Jioia»ry» nlynia.prad X*2 
przy H -10 It 1 yrqdsle IsiA - jiiynie pr%d I»iO f E, 

Przy poloieiiiu dzlelnifea * x 0 f 5* - Tt=^^£i, , rr 
Ob> od«i a \ ir*l -nyv 1 tyr.i e . < 5 *^c> I**O v fi v Z. 

W lewsj feoaznaj plyoia obudowy znajduj^ sl$ oztary 
otwory ucaoiii»#laJao« rtgulaoj^ ursgdzotila m* po.004 poton- 
0J0 ctrdw umleazoxoaycli na iyoie blokady. 

S. Zaa a fo dziajtanla nrag^dzon la . 

Po wgqo2enlu tiarnika do obvodu ml erz onego or^du, 

»** opornlfcu odnloalenla doc zrasa p<r taja spadefc 

ole przyloXony do aiatkl 8 ternJ%o«J la>«py wajaeiovaj Vi* 

W synatryeznyia ukiadzie wfwooUJ^eya laap 1 p<r»staJa 
na akutoL- logo na anodnch tyeh la. up napl^ola 0 enakaoU 
przoclwnych, ktdre dopr ovadaotie do a 1 at ole wtdrniK 6 w kotodo- 
wyob 9 lsapa Yjj powodnja powotanlo rdinloy pot enc^ aldw poml^dz 
Iiatodaail ul Xadtt insrpy V^ a i ^3^ ^ postiijdzy ktorynl jeat uale- 
szozony obwod imkAinlka po-.il ar do. 

odA ukladn V 3h ^eat u*te iiona t a katot; 

V_ Jest dodatXevo p«l er.ona, za poiocai prsclqczni i;a eakrosw 
a drugla Icoricera odpovledniago dpomlka odnloaionla* Oklad 
tan pow xlnje powstanlo ofeota 100 % aJo*nego sptz^Aonia 
-vrotnayo, Ictdro pcr^acmio z kolal zianieisaenle opornn^ol 

mi ! oits-.vej nrri izonir: / 0 p c ^noi prser*ly p ‘aJa- 
cy oil erzony pr^d^ondfdzy gnluzdex: ”WE* 1 na 04/, w s toaunku 
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odpearledftitt da ir»if«oaloaift uklad® laap ^ 1 V^, oayli * 



hoakretnyia qki-idaie w stosun’xu okoio 1 1 100 j oporcoid U 
da po Uftltcla v por&mattl* do *arte4el oporaodol irddta 








pr<tdo &ier*onogo. 

T zwifteieu * po\y2;azyn * j atria fc to®, spadek napi«oio no 

epomiicu odnlftSiOftAa, irynoas^oy 1 V pray predate Boainalttym j 
danegp ocHBlaroyego, * i* /iO *V/ Jeat wytworzouy przez pr*d l 
nierzony, a w 99* /9t0 iV/ prae* uitlad slektr oniczny . - 

V gni*zt wskainlka pe^lerd* po~st*)e napi?oio ok . 0 , 09 V 
% prsy opornodcl tego otr*od» rdwaej 990 £t, poooduje peioe 
wyobylcaie weka&sika /»ilia«per©«ier* "tmA"/. Dzielnik pdwa-j 
duje wprowudzealo da ©bweda vsfcataifca dodaikowyofe epornodoi 
lift a^niejaeenls op^rro ©1 Jo (&£$. /po > >• .v-*nl e daiolulsa 
"*0 f 5’ / amionlajae * tan apoadb aakres pcratarewy aierzaftOf© j 
prndu w atoaujiko x 0 r lj x If a 2; % lO, a w poioienlu “0* - j 
wylftoa* afmdd TSkalnikA poulard* a sfcJadu aloktrometryoznega. 

Pooaynadao ©d aokreau 10“ 1O A roapoosyna ala pradu 

alatkl loopy vejdelowoj. Be fcaapensaoji toga pr*du atuiy 
ukiad poteaojom^tru P 3 1 opornlka S03 . 





V oaaaln praey aaleea si? uziejid urzqdzenla sa po«o- i 
04 dobrego teletcoknloanego aaisRienia t axoaegclnla pray 
pomlaraeh aa traeoh aa Jesnls ay ch aakresaeh . Iona t rule© Ja 
urz^&daenia ujq© 1 11*1 a rdwnlal daksnywaaie peoiordw baz sto- 
sowaaia u/lealPDla, w ty« przypadJcu naa tfpnj e pogorszeala 
St&bllnodol poniard* proparcjonalnc do atopnla zakldoed, 
aseacgdlalo typo pojeiioefioiowegc. 

Ha akutak cpocjalnego aystenu ekraaowaaia, atanorlQ- 
ocgo . aastraaieale oohrenne w Urapdaio crya P.fi.L, , 

t. z*. "arpty* r?ki* ot • iugaJooego urzodaonle, po*oduJ*oy w 
oraodeooiaob trg:© typo pd*etf le aak? oenla w eraaie poniard*, 
3 eat praris oatko*loie mxtcnt nyeilmlnowacy. 

Pray psoiaruk u aajoaala zya zaires 1 e / io“*“A / 
zalaaa al? atoaowi’-nif oddaiolnago atabili zatora uapl^ola 
steel, a dokladnodoiq staUUMejl 0,1* i wprwafi 2 «itoegi> - 
zoiokaatatoenla alellalm » atopniu <5* /ftp « typ *8-131/. 



IT anypaOlra flet & 1 I& 11 U f«U tnlftada mjiolonr^o W, 

no aiotk? la«py woldelowoj loot doprcrstadzony ladoaok eloktsyj- 
c?ay, ktdry opnvudujo aadaialaale blokody aaiJ«zpia»*«5» otf J- 
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W oelu przyiplaszeni* splynl?oia tego ladanku, nolc£y ptorw- 
oi e giakg preel^canika cakroadw 7 lm /np.d# zakroau 10**® 
skagovno drlalanie tolokady za po^ooq prayeiaku •blokada” 
i zgodui a % \rfrkazo7kaffll podaayal poulkaj , preajdd stopfiio 
v 0 oc vlaJeiwy zakras poplar o*ry. 

Prey obraoaain przetgoenlks aaluresdir, na skutek t&reld 
a tyfc przaloesxiifee powstajJs n« slatee laapy wej soioi'aj 
tadunkl elaktryozfia, Ktora apljnrajg praee odpowiadiii opo r- , 
alJc odniesiania v ozaala IlC / C = pajamodd wejticl nwa 
uraadzarl - /. Ha trzeoh najceulstych eakresaob po-sla*- oryofc ] 
ladunl:! te aagg aporodorrac aadzla3ia.nl a bloJsedv i dlabago 
zalPe.- ? ; i <; flovonyry.Mc yrrlany z.i':ica6v y potafcaaltt prsatao^- 
nlkj dilainlka. w *10 *. a nasts&als nalaly ostayll dalelnlld 
» P^roic 7laial^a dl; i ' c ;>c tern. 

Poigozrul* gnlarda blokady plkoaisparo-ierza "BL VtT t l* 
a odptwl adnln gniazdam aasllaoza sondy, ioPor, tje sift za 
poTfoca spncjalnego Icttbelks. » drotaa wtykaai . 

W tylnej plyoie rtbudorvy v.aajduje al« drualo gnlaado 
•ryjaciowa blokady , do erractualaege do I40 seals dodotko^ego j 
sygnalu optyoznego lub <Wwi$fcoT.ego # zadrlataaia Mciiady. 

PiSco&raperomlera J«it iryposaiony w naoti} pul ^o* eleiaenty 
oddzlolne, ttZyna&e w malaino^ci ad rodaaju peaiar&rt 
S 1 * Sab a 1 wajdeto’iry, podwdjai* aLroaovany. 

2. gabel blok&dy a dwooa wtykacil. . 

3. Wtyk dodaik«rry da goiozda "BL.TY. 2", 

V 4. Plytka m oz4oa zaolskl "3" i •#». 
v 5. Dedatkovy akraa gnlacda wejFOlovego. 
v 6* Bohwyt do oporni::<5w, wstawlany do gnlaada *2*. 

T. Uohwyt do opornl s. 6 w a laolaoj* tef louorra, \ratmrlaay 

do galazAa vejdolttrego. 

S. Korek a plakalglaati do zakryofa gtilazda wejdoleirego 
w cf lu zapablazanla zaalaozysrezenloa. 

\/ 9 . Ekraa ply ty po.tiarowaj , at os owaay prey pom 1 ar / * 
orornoiol. 

10. 7«poralk ■ plekaiglaau z zaeleklem do dopvoradz^ala 
naplfota zewn^trzaego do poaiaru opornodol 1 vtyfcaai 
uaoZllwla j%oyzl uatavrienie traparnlka w golaed&oii 

- **3* 1 *g". 

t A. ca^- r*- t. G W j. c. w 
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Do po dru'a HAt^tenlB pr^ilu s tniJi do tale try raien lone 
w posyejaoh : 1, 4, 5 i tl. 

Do palaru oporn«4«i oiu£<* detale oyaienioce w po- 
syejaeh 4, fl, 7, 9 1 It. Prep poulorzo opornoiol na eokre- 
oaeh lo“ il A 1 ltT 1 "A nio anlciy u±y»a«5 aetowytn Ttyai on. tones© 
w vox. 7, poaiowat vrprowodza oft duift pojosuaoid woJsJoicmn do 
uroftdzenla; w tyrj pr, yp&dku aaloty kodedirStQ atlorsonogo 
epornlko uslaiel c beapoirednlo w gnieidaie vojlciowy*. 

Ekrtui piyty poplar ov.«J , iryjioniony w poo. 9 spisv., stoouje 
przy poaloroeh no aalcrosaob ozftlo zyob ©d 10 A. 

Detail rymlenionroJi w post. 2, 3, 8 i to u4y*a si* w 
rosrie potreoby. Korek /pos.S/, w praypadku ivl* 'ftywiia, 
meze by <5 u .loezozony w dowolnym osueioku. 






detale a laolaojft tsflonowft, w ty* r&roiei gftloodo 
wejlolowo do pikoawperoaiorza, jtjsoo b y£ oJironione ol kuraa 
1 lnnyoh analog ayooo erf. Dotkaleole r.;ka izolr.cjl tof lc~owo. 
/dotyezy aly to xDv.S. e* detail pool Ukoneffattye;-/ tore . 



SO## 
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0porno£d upiyiru, aawlero^ftc* rdorolegie potftczone 
opernosSol w ©beotial* elotkl storu^ftfrej loopy V i# Bkiiad&Jvjaj 
»i$ at* 

- oporuo4ci gnlnzde voj4«l<nrego /isrolooja teflooowa/ 

- operated ol Izolaoji kabla doprooasrfaujacng©, 

- opornodel s.rkta laiupy V> potijdzy n >£’- ft siatkl 
lanpy 1 ooaostaly^i ndtKaml , 

- o porno,; cl Izelaoji podotosvJci do loopy, 

-*■ oporoolol ©biHewy /ozfcla/ no opornlka oh ednlealenia, 

- opornodci lzcxloojl s>r*o3U©zniita zakroodw, 

pray zacLo-.smlu grant oy blgda pooler* a tfrgo tytuin p«- 
allij 1%, pool ana nleo wartodd 

£ 4 

upl 

easy 11 przy najesnl$«yft MkTeolo 

’W»> I0 ‘ 2 a- T'" 

Oeoyozezcitle zanl oqtjx soaoay eh detail poolltkonowanyob 

jsst trudne 1 maga gfcitr.nego poKrynu detail terystalien# 

warotvt) olllkeau, mito-ainot » przvpadl'B ganlcojysvoaenla 
1 aoleoj i toll on o* « 1 p aayol o powyftooej so poraooo 
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PIKOAMPBttOKlERZ W EF-2 



1<K)< alkohom Hyl.oww .1 cegstcjgft , gdn«a goiotMAQ $9**9l 



to . Soaayc miiefcy aa prt«o4 ■trunlani* garftoego pewletria 
/awK.arlLs eiaxtryewvi/. Pried ©oyysro ear. less gnlaeda -r^j^ele-*- 
«oga nalaiy uprzedni* a ur&^.izeuia pljrtk^ z jHoKaifla#u. 



6.1. PrvK?fao*tenlfl ar^Ixenla. 

6.1.1. Caledai 5 oa piycie ponlarcMft^ aleaoaty vyposa&anla 

dod»tkowag», w zaiei»o4ei od rodKaja pr aairi dywanyoh 
poalur&r, Plko«?3poro<4l«rz urinal i er pot<ocq dobr&go { 
:;;'le-.f$anj« t - iytJ* 

6.1. a. W #©- yejl przal laroika dsieli-lko »0* JBta*ri 6 zero j 

neohaizle&Aa #sk. v ^ifcfi po: d. c .r 5>r. 

6.1.3. yst^wld safer oatm ft*. «kr5i »-*A, a pokr^tlaj 

'iaialol&ii sr pajyajg "xlO*. 

6.1.4, "ine^yc ttra<fcda-e ale do fllaol pr^du c«f.armdgo 130 7, 
UAjloyloj ponrfcez *pl»<my a pht,6 aW. Uisator lueplq* 
«ia aleol . 

6,1.6, to u,ijrwie ole. IS ust.u.l 1 j>r«#3*aasiifc uzlelniLa' 

wpez, , 6° 1 etfcr&auie *vys#r ass-ad© nieraik. 

$.1,7. opraifdal e **y pray k&Adaj pezyoji praal Manila dslelf 
alK* /"art,**, »*i\ *sa« i "*!©•/ w»lca«5wka wafeaanik^ 

. pp«*<Uird« utrsysiHje lokl idula iiu^yoj^ «0 B . W ra^le 

palraaby yosrtdr ay d oayaiiqiel pr-e.ldelaac v 

6. 1.5. t t,1,l 

Mi. bdia«l4 praeifctt/.iUk dalelnlfca v, m>». *3riO B , ur.et^ca ■ 

>»4k t. r .c£. "10 A* 1 A .ft i'Um&o-, p»i,r^t to 



•iff* 1 i-jpe.li' a pu&, ,, 4b'*' a A B . Ft. **£4#,} 

Vl44> i*dto i -. ^ ; till 41 Ju L' -*,4 pp 4 t l «(** t 

t mu^., * 1* V' j. |T ft* **4j| w «4» J/ H J «a 4» k J , k ^ K5H 

AI&44 4* to£» t» *• ■«, i s to w : *.t i i • 4 k*», ffJf'Wdt 1. ia«.^alL.o .1>| . 

't^S^'S {if* *a4*#> 4*1^/ *4{lOi*jiik aptiaijl <lia^- 4i to-* & « 



Il 4 ibi w t** ik ■ “ <1 n U < w*< la ki ►* -* * *>. -4 A <* l r + ! 

£ 4,4 |i^il ^ I. 44| 4f i til 4# ld«4 f*iv r - ^ , tt il ’* 

* - «#av. - *,i* i- . a~|«: 









8.1.11,, Pray &niaal« aafcr *?« 6w ooeilartwrypU w graoioaoh od 

10“ 10 A (ft) 10* iS A, nale$y ustswld uprzedaio przal^osr- 
nik dzialjalka w not, H xiO*, o naatepai* prey vUid- 
rrym e.^kr sale, w poz.witi'jol «t|. 

ffy^a i prsy wykonywauila peal ardw na aakraaoeh od 
10" 'A da 10***A, k**p*ndf>©jfi nr^du slat'd Ja*t zbijdnc. 1 pray 
uraah&q;laida-tu‘*%dzenia nal uty wykcaa<- tylko oeytino^ol 1 

pod ace w pkl. 8.1.1. da 6.I.T. W prsypadkn zadzlalacia 
blakady /prxyyadkawy laduaek elaktryoiiry/ nalaty, p* apiy- 
nli?olu tfeijo ladviUni, akasew uf d*latani« blafcady z& pastoofi 
przyclstu. - ' : ...Y-\ ' \rX?4 

6.2. Pci^ar , oat^cnlf. , jfcr^djj. w „ „ 

6.2.1. tfykonad ©Bytmodei padaaa w pfct. 6.1. Czynnodol potUtne 
v pki. 6.1,8. da o.l.ll. poT't^rzyd pray zaioioayfti 
kablu waJdaioTrym. 

6.2.2, datawli pr*#lno/niJc abroad* ua odpa^dedni ss&kraa 
pofiisrawy, a yrzalaezaik dricluika w poz, "rlO* 1 

‘i dakaaad peu’iaru prqdu, p« ostabiUeovaiilu «lf wyeby- 

lanlA wakaaA^kl prryrz%i«, aatasrlr prxat^oftalk d;iel- 
nlkf. V -czyoj^ baj*ygadalaj«a«ea adoeyfcu wskfidalka 
poalardw. Wart o<( d slarzouek© pr*dd etaaawi lloaxyat 

I * k.D.Z 
jjdslat 

1 » war tad <5 Tlevzor pr<*4u w oqparaeU, 

k » vyohy lenla wskadnlka poniardw w sakresls 

•d 0 io 1, 

D » pozyo^a djsiplalka 
8 » aakraa poniaratry . 

Ka eokreal* IP" ' A, ftr*y po*. dalelftlka n X2«, otrzjr- 
itfitta wfaftgrltsla wsTtaiaiit* poplar# * 0,75; w tym przypBrtkP : 

I - 0,75. 2, l©*" 41 A W l.B.lO'^A. 

w jtrpyyadloa g>:;rt>jr ycbiylei.l* wafcat.nl tr powinrdrr • 0, 
iiByv.aaa pr - r po*. dzAaiaiko “xl ", adezyt wartadol itierzsmo-’o 
pr%da jaat vyrMuHtty; . 

X m 0, 75.10*"* 3 A * T,5.t<T 3 ®A. 










•'p : ~r ~ a i i.U -t 



>. <■» . a: ,9 ^l5nV ' ; : ? r, f ^o .-ip rso^i r,! * TW 

Wykormd doyaaodol pod an* w pkt. «.l. 

Pr*y pooiaraob ©porno ict , pr*e?j%o£nlk eakrosmt ua to- 
wiad v zakresle blof.uaowo lot uje^anoj "-■.PrseXdosaiE 
eakrcg^F, w zaleinoioi od prsawlflywonogo ruto *1®* 

rzonoj opornoiol, ustairlc naatepujnoot 
op® 



no 4 6 00 iO v '& do 10®& - aakroa 

od iO e a do 10^ ^ 

oc! 10 f a d* 10 ♦ 

od iO e &do iO g SL ■» 

od 10 * ft do 10 X0 & *■ 

od 10 30 *do i& 1X &- 

Od lO^^Sd* 10 l2 &* 

od 10*$UM» 2.10 l3 A- 



iO^Ai 

10 ~ 7 A; 
10 ^Ai 
lO^Aj 

iff 10 *; 
iff 1 X 4| 
Iff 1 **, 












8.3*4* 



6*3, 5 0 



Mterceny *p*rj9ik trl^eza a if pomi*4tty gniasda 
70 1 a«ci*k *£ f ' so po oo* uobwytdw /pas. 0 1? *pl»«j 
olemeotdw dodat^owyoU/, przp ooyn prsy p*mlar||ch 
oporKosei wlgksryob od 10 t6 Sl saloca alg alo tt*yrra<! 
turttwytu watairlancgo do gaiazda wojdolowego /poz.t 
Bui.au/; w tya pr7 vf r> adits koticdtrkf opornlJta naloty 
7ioiyd bespo^rfrcUle do golas&a y*J^olo7«^o« tfch^yt 
guiasda woj^oiorrogo, fia akutok Bwi^kssoala pejenoodof 
Tr*J$ol<moj, wprowado* otoeunkovo ditto *taU oaaon 
prey duty oh wazto4<sla®h alersoayeto opart*. 4*1, posa lym 
izolaoja tejrioMOoa uoUwjrtn, na okutak sanloosyasozeri 
tuo to bye 010070 taresajaoo dla dokladtiodol danego 
pealans. 

Prny dokonywanlu poalewrdw opomooel olfk»ssyoS*~od 10% 
plyt* ptni ■? ro'vq aaX.fiy prssyfcryd okr^oo* / pos.fi opisji 
vic.iatfc dofiattowycfc/. 

Wart* (Sc uiloi-zott*,} .p.rSM>dal oblloza al<j w/g we.rti: 

*w ^ , 

^ k.B.l 

^dsie: k - v^rolyi >nJe wekalnlka poralardw/w s&ire- 

ai. od • dc 1 /, 

s * posyoja dzielolka, 

i. « _ -■© •■ ■■ ■ r. v y /A/* 












»JV. 



r 4 . 

?a ^ — priy 

zaci’owsniu warunku . IR * -^O.OIS V. 

pray stosowaniu aaleoed podaoych w g‘ ^ n ^i^. 

umofiliwia pomlar oporno^ci w jr a«ioa^ 

2S*!Sffi.' l «S£iS?btai «S? -«■<■»» ,d. prayuuuyoi® 

SiSatSS iM ^*.1.5?, na ■>*□«.* »wi,*«®ni. >M 
artoicl etosunku— g^-. 



m 




~jrtt tTT 
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6.4. Poralar oporn 0 4ol prgy z^toam&niu do y »a^«-q 
ola zOTnitrgjtfOa. 

6.4,1. UraAdzeal© a)-io*liwla poalar eporao^cl pray eaoto** 
wanla do pomioro aspi<*oia a«t mqtr/Mge w oaat<?pnJ%- 
oyoh zakresaobi 



Pray napl<?eiu aoamttraoya /o t 4& * 

■ p » 1G0V od 



od 10^& 



in-' SI t'.o 2.10 



doHQ*^ 

i* a.io l5 & 



Kr.j 



przyj”'uj 4 C £e odozyt poalaro KSrnaJ graaloy zaires u 
oubyva ilf przy wye&y leal ii-wS lea* d»ki vrskainlfca pa* | 
■'liarftT? na 10 dalalek skall. 

Stawnf trzne nap 1$ ole poniarowe »a±« byd dodatnl* lob 
u J « in p ; v» aalefcoo^ol od biegunewa^oi aapipela oattt- 
«la al« ©dpealeflnlo prrelaoznik daielnlka. ittoraony 
oporaik vrlgoa* alt pooi^dsy zftolok waporni’ta /pea* 
10, aplau elMMaidir dodatkowyoU/ 1 g»las£o w*j£oi*»e 
Hapl^ole poniarowe delgez ^ ait *• aaoiata: *5"/aaaa/ 
1 przez ttvdr » olcranlo — do aaelotoa. oa Tjparfsiliu. 
gffiflAi fuze Tfc.i ozmoScucn n 
NO fefc MVW.M I. t 

I T OP PQ &0K0N4KIU 1 











0.4.2. pray aaatoaowanla do puffltarAwr ngpi;cla zcaattranego 
10,15V, naloiy pray agorae rakresn poalarowgo 
praoatrsogad saleeenla podane * pkt.G.3.2. # przyerya 
przelr.oznik dalolitlka nalouy pocaatkasro vsitmri6 w poa. 
•xtD" 1 pray dokonywoniu poulard*, w rarie patrraby, 
dobratf wto4©iwg pozycj?. 



Sir 



wart odd aleraoiwj oponwSol eblicw alt * tp*» pray- 

pwUni re wjorui 

v flHHHRH 

Oznoceenie oyafeoli *• aaorro Jok w pkt.0.3.5, 

Po star tut rAkreate tilkaaytt od dobronego w/g wytyca- 
nyoh pEt. 6.3.2. vprowadaa dodatkooy b^d poalnra 
v granieaeh do ♦ 1,5 * /pat ra tatragl o pit. 6.0.5./ 



6.4.0. 



fl 



pray aaat«»amuiiti do pflwlnriW nm.pl go lo BMOqtnntp,* 
100 V, anlafty dokonywad poalnrdw no wfcresacti nik- 
azycb od wskasaneqo dla dnnego ivydn oporno -el v pkl. 
0.3.2. , wetnwiajgo odpoalednlo przet$cmifc taleMtoi. 
Wartodd opadku oapl^ola na opmiMct wejiciowaj ar«4- 
drerula Jest w tya prsypsdksr do psalBlteis 1 Attest 
0,16ft nopl«cta podarwege. 
wartodd ’6<mon«j apornsAel <*llow lit « ty» pray- 
pafim ao aaoru: 



v-« 



00 



i>.*. 



Sb 




PIKOAUPBROMIERZ TYP BP-2 



sir 



Poplar opornoscl * *a*t«waniwi nopleola po ilnroiva^g 
tOO V, stOBUju ale pr*y poTtlarze warto Jet >w 10 
ponlewa* poilar na nilazych *akr*»acb s^miejsza w 
znfloznyn otopnlu fluktowj* wofczMtoi i paaflwajn praoa 
prqd statkowy lanpy wojdoiowej do urzqtlzcnla. Naiely 
ole Jvdnak liozyd s powaOayzi bt%dem poaiarowya spo- 
wodowanya prtex rsp®iczynsiik oaplcclowy ^lorsonogo 
iWllta. 



Pray zastoaowaniu do poaiiardw nopied srawnatrzaych 
Irioych, w grant each I V do 100 V, naleiy w/g podar.yeh 
powyloj przslanek odpowtertnio us t awl d prze2«|cznlk za~ 
kr?8<Sir 1 wartosd mldrzoneji oporoodci obllosyd ze wzoru ! 

H x "T.'z\ D. # 

gdzlei 0 - napl^olo z*wnetr/ne uZyte do pomiardw / Y /, 
a oznaezenia Innych symbol! Jak w pkt. 6.3.5. 

Przy pomlarze opornodcl nleznanej t naleiy przetacznlk 
zakrasdw ustawid na zakros 10 -S A, a dzlolnlk w poz. 
x 10. W ozasle dokonywanla pomlaru naJesty stopnlowo 
przelfoznlk zakresdw obracac w klerunku ezulszyoh za- 
krasdw, a± do otrzyiaanla pewnego wychylenla wskaznika 
pomiardw A/. Nastcpnlo odpowlednlo oparuji.o dzlelrtl- 
kieio, dofconad pomlaru w/g podanyoh powyiej przsel&nek. ■ 

W przypadku uZycla nlewladolwogo zakrosu w stosunku 
do wartodcl ntlerzonej opornoscl t zadzlala blokada *a- 
b ezpl eczajao a. W tya przypadku nalely przei^oznlk 2 a- 
kreeiw ustawlc na zakres mniej czuly, zwolnlc MOkad? 

I ponownte dokonad pomlaru. 




IP 
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7,1. Potenodoftotru, ozaoeaoaogo on payola oto q' 0,1 liters 
"IS", Die nala&y ragulov-ac, Slufcy on do I eul*ic,Ji 
Hula* ofloi w7.:iooiilenl* uklada eloktromet yozaczQ prrty 
fabrycznyra uruotiaalonlu urz^dzaniu. Koal eocarfd ponpwi- 
nej ragttlaoji *o4a aaiatniod tylfco pray 'xiisol* 5 lafst> 
wejsoleoyeb, lob awarll wavneitrs; ur^dBolti, osjmnojfd 
t4 po^lnlau v zaaa&zte vyionad prodnoent. Doat^p do ! 
os i potonc/- o-etru "E* J eat aal ez yl roz any n& ply ota 
ozolo^ej nlklowaao zakr <?*&:$. 




7,2. fiagolao^ft xlernlka it okreale g^a r ano y J ay sj dokennja 
w razta potraeby produeant, Po okreala foaraaoyynyis, 
w prgypadku st?ri«razcnla nlodoktadne^oi •“sUazeti pray 
po^iaracb wzglgdnia v dzlalanln blakudy, nalefty dolto- 
nad regtslaoji &larnlfc* aa comoo* oHd»i9}'oti tatio Jo- 
in etrdv, u»l®**©zonyoii na plyole Mofcady, doa t<Mjnyob 
da rogulaojl praas atoary ® la^raj a irony obqdovy . 



V nlnlastej instruioji Jest ufcyt* nuftorseja -'oionoja- 
catrdif, llaz^o od piyty OBOimraj. 

Jtegulaojl dokonujo ala nna t<pu.!ooo : 



7,2,1. yjoe nanal a — rtfoypf npi — 




7. 2. A, Urtiohoml 6 uarzadseale agadnla z wytyo/nywl podanyul 

7 pkt, 6 . 1 . Do si eel olqczyc przez atabi Hotter nnpi$ 
ola stool . 



7. 2. t. PrzalQoznlk aakrea6T« uatawid w pea. lO^A, a dzlalnlf 
w poa. "xl" # w zakresle pcvlardw pr%ddo uj anyob *-•. 

7,2.4. Po*nif<JEy zaolstc * 2 « 1 gniazda *«,Ji5el owe aat^azyd 
oporalk trsoreawy 1 Mil . 

7,2. S* Do oaolskdr. *3* i *2* delQcoyd wal tOTlorz pro.ttt eta- j ^ 
kl/', n 1 y -.odoln ^ t.f>OO i a/r,L» 3 . 

7.2.6. 3a poesoon 3— go nostawno^o peteiaj o.istru /rag.— IT/, 
yre^jjlo^ .»•-.* ;aia 'toi oo'^ urn dzr.tfw ”-/£//§ 



i 












str to, 



1 













r$* •> 7 
I • 1 * 



T.2,8. 



7.2.9, 

7.2,10 



72. a 

7. 2, '2 






T.3, 



Ze pe«OM| l-£0 nastawnego potene.Joraeirn /reg.xl/ 
ekprygewa^ peine wyehylenle wgkaa^ki wskaiaika 
poailardw, 

Odlgo*y<5 *d /=aeiek<Sw *3* 1 *2* nltMlm t a» P*- 
■co£ 3— jo naattimogo potenojemetra /reg . — IV/ penownif 
akoryijo^ac peine wyofty leaie wska®4wki. v 

yraga* osynnoici pedane w pkt, 7*2.3. do 7.2.8. aa- 
ppeilajg doklaAije wyregalowanle eraoroowego 
napi<joia. 1 ,r- 5 wldlor?e rekai&oii ars^z^nj 

prey pea. dzielnifca *x 1# , : ! " 

Po^leday saeifi v *2* 1 gnlaatic wejioietfe aol^oay^ 

•pornlk wzoree 2- ff A ; 'alelnik w poa.^xGj 

, 2s po oe^ 2-&0 nastawuen’.e potsite Je^etro /reg .xO , 5/ 
■korygowac peine iryobylenle WBkeidwfci wskainJka pe~ | 
si&rdw. * , 

Caynjie.5c.ta aapewnia prwidlowe wsk&aania uread Rente 

przy pc*, a^telnlka •xOtS". . .. . **, ,««<*&. 

bpz/co rajaLQtft Mikozah przy p?* dzielmka..* Ci .itO^itpsaamj m W- 
. Jelell pray eprsedeanSQ dekladiiedel pomiartfw prey f j 
y:a ' ye t» [ ch ffo?yotuoh daiel nl ko , odehylertia wskaaoii 
b<?d«t trlgksae od domiaeeBAlnege die orz^dsenln bl$du, 
aiefce aalataled konieoznoic povrtdrnej regnlaejl 
nrBgdzenla wzgi^diiie v Ur.^rovya pray^a Ucu - regulsdJI, 
llniowei'ci ’s/.aseenl eal a ukladti eleKtror;^ tryoxnage sa 
pomeoa poteno^oaMtrn W B" /Pj/» 

U-rnna : pete nosometry reculaoyjne najg nastepuj^ee 
o anna zeal a na sebe<naeie ideewym blokaOy /rys .8/: 

- petenejonetr i-may - P £ 

• 2-*l - P 4 

■ 3— el - f 2 

* 4-ty - 

fiegnlcc^a progu dzlalanla blak.icy nad'~ i » ~<>yel. 

Blokada Jest uetmeieaa fabryeanle na prdg aadrial*.- 
nla po praekroesealn 100K wart oriel dopuszeaelnego 
pr$du dla danego sakreeu pomiarewego. W przypadJru 
; !>t y korr- tv zadzlalaoia i 

roetepttje ei$ aaetonuJece: 







7.3.1, ffykqo»«5 eaynnodol podttno w pit. T,. 2.1 i 7.8*2. 

* 

7.3.2, Pr7.eif:07^.1k za!cr*s&&- tutored £ » poa. a dzlel-r 

iiik w pgz. ''-ct*, 't Bakr«#ie po.ularu pr,-icl&» uje: iijrcl) 

Po r ii gdsy gnlaedc 1 zaolai zai4©tyi: 

o^orttik wzoroowy 600 kSb . 

7.3. 3, Za po’oo*[ 4-go naaiawBvgo potenajwtatru /rofc.blnk./^ 
wyrogulovad prog zacJzl alar ln folokmy w ■ poo 4i> naptf. 
»njd«y t 

- pT7.e" ^o^niit 5t v. td w pr»? 0 *J30. d* f - 

- obraoaj&o r-otarajaaietr drofcnjrai okokaoi w kie~ 

a AJm -fry r H n— 

ru&ko ««K^fra trskas^kai*l ae ;ara 1 ka*4ora»«ni 
naelsk&J^o prgyelok blokarty, uoh^yotd JMaini 
gdy po oacidnlfeln 1 arwolnlojUu pviyoisku 
isrdviko ozerwon* nie nap all siq /blofcada nie 
sadaJftla/. W tyro uotawieniti peteuejoaetra c«e- 
tawtiego prdg Badxis Janie h 1 olcady wyjieol ok. 

100 $ proefcrooseai® w&rtoioi pr%du zakreau 
pojniarowejo. 

7.3,4, V razifl potrseby, aioaujgo poda*3A pcnrytoj atotod? i. 

•dpoT.i'>dal oporulk treoroary po^’ocfllony, r-ioia* <ryre- 
gulovad prdg Kadzlali&ola blokody w jrraftileacii 04 0% 1 
do 130$ printer oezenl a war f odcl pr^du sakrosu peril aro 
»«**■ 







***** 
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Owaga ; W aerii wyprodukowana j w r. 1968 zoetala * pro wad zona : 
dodatkowa regulaeja wekazad przyrzqdu. poz.dzielnika *x 2 * i ^ 
"XlG". Blanton ty regulacyjne zoeteiy zamocowane na plytce 
z tjfi u. urzadzenie* pray czyo potencjometr lewy /patrzqe 

od tyiu/ eluiy do regulacji "xS 1 *, a prswy do regulacji 
"xlQ*. 

Do te j regulacji przyst^pu je si? po dokiadnym wyregu- 
lowaniu liniowodci wekazad przy pontocy potenejometru 
£ i zskreeu "xi" , w naetgpu jqcy spoedbi 

7.2.11.1. Wyjtd panel z obudowy 1 uruchomid urzqdzenie. Pomipday 
zacisk *2" i gni azdo we jdeiowe zaiqczyC weoroowQr opor dk 

,j fvA-i dztelnik uetawid . poz. ; *x 2 ( '. 

7.2.11.2. Zb pomoca potenc jooetru /j.w./ ekorygowad $0tHm w> chy- 
lerde wskazdwkl wekalnika pomiardw no, i-r 0 dUu^ sUcJ^ - 

Czyanoad ta zapewnla prawidlowe wskazania orzqdzenia 
przor poz. dzielnifca "x 2 ". 

7.2. 11. 3o POad?dzy z&cisk "l" i gni azdo we jdciowe zalsczyd opornik 



7 * 2 . 11. 4 



v.^orco."/. 1M dziolnik a at aw id w poz. X "xl0". t, 

r»>- „*o, 'i y . p«vMiw-H<c utfoUci* ..jo > 

Zb ptnooc^ potenc jometru /j.w*/ akorygowac peine wychy- 
lenie wskazdwki wska-nike pomiardw. 

Czynnodd ta zapewnla prawidlowe wskazania urz$— 
dzenia pray poz. dzialnika "xlO". 






*od wxgl* den ukladu elefctryeznego jest identyczny 
% types EP-2, Rdinica polega na eastosowaniu w chsrak- 
terze wgkafnjka pomiardwr aier nika f-rtay "AO IP* kl. 0,5. 
Duse gabaryty zastoeowanego miernika epowodowsiy 
koniecsnodd 7 ad an w rosoiieszczertiu elementdw na plycie 
ezolowe j« 
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1—2 1287 zwol DHS 0 0,55 

Uzwojerde wtftraet 

3-4 22%% srnol USB 0 0,15 
5HS 5? " rara 0 o v 75 

7-8 7H " MR 0 0,6 • ! 

TechnOlofla na ijania* 

1. Utfvojenie pierv/otxia ca ikor/icie aaekrtmor/ajae fill a ale— 

W 0,2} efccen pelaessyi a akranee praewod^w oproara- 
Iza^eyen Aapi«clc si ©oil atom prsawoMw pe: $czy6 z ofct>~ 
dew/ 4 ura%daenia< 

2* Wszystki® awo^enAe. ttosna aaatoasoowa^ eaikowicle foli^ 
aiedsiauiH 4 0,2 } Przev/ody ®jrpiMrw*<l*a;J«ee efcraacwac * 

1 ekrany fce pol Jicayd ae eobq 1 3 achoaal wawattrsn^m* 
KLrraay is® aubzq by d odisolos&ne od otwi. /<?wy ®g&^i z a n Aa<.. 
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8*4* Zasilucz - wyk&z cz?6ci 



Xoodenaato: 



Ieinpy elektronowe 



7 1 * staMliwolt STB 150/30 
V_ - " STB 150/30 



B - Op?a'-?ka *FM n z bezpieczniiiieai 1 A 
Tr» traaaforaator - dane w/g karty aawo3<»*5 
WJ«- WyltjcaniJi eieciowy blyskawiczny pojedyiczy szt 
Podatawka ce rani c aim do lamp ’’septal ” szt* 2 
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F. . potr-nfl.loaetr PA-1C2-A 
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f 2 - petenoieaetr PA-10S-A 

P 3 - potenojonetr PA-102— A 

f _ - pfit^ao.to wtr-: 
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kondens; tor atyrof ■ else*-/ ITS I 15 006 pP - 000 V 

4 p 

* KSO-2 1000 pP - 600 V 



oeramiaany 6 pF - 500 V 



- lamps philips 'a "Sq* E90F 
• 9 9 S$OF 

T Jca;f,at Lastpy V ( 1 7;, p or o wane no 3*dnaknwe naeby Ionia • 
oharatterys tyltl /± 115/ oraz J odn akawy pr%d 
anodowy /t 1%/. La.opa 7, potriana ponadto otfpowia-f 
dad warunka® tftehnioznym na pr<*d siatlci /I B <10 j 

L&npy uale y pastlikoflcivad. 

r lamp a SS30C - doblaraua na jednakowy pri*d acadnwy ±4^ 



tflor&Lk tab! io<nry 1 iA , kl.0,5; ojparnodd oawki 200 SI + i?£, 

100 lzlalak ,/zas t$nozy '-3A i» 1 «A« 

kl.ij.5f/ i*i lek/. 

- 3 padttavrkl d* lamp typu "naval * oeramlezctc, addzielnyn 
z cjiklea 1 tealnlerzeir, Podst.'twka do la’zgpjr 7, - poalllkean- 

wana. 
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preeXsOEnik *afcres<Sw /daJelnlk/ 3 x 12, oeraaiosny 



Gniaade w*j4oi«wo z IzolaeJ* trflenow*, oloaonty a p. 
glnau do pot* pr;'*^o'mik<Sw 1 odds ipi&.;i a el 

jak r dr.-ni c 4 KiolRti irejiotowo, gpiazda nyjioiowe 1 V*i 
w/g rysnixjcdtr os. XI projkktu teohnlozae^o *LoiistJ*tikoJa 
:Becha/*i e 7 ne" 
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" m naif 5% 

" om na i i 5 ss 

* OH 620& 0,5 V 5 % 

" oh ioo a i w 5 % 
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B - oprawka *W* z be?.piecz«tkiem 1 A 
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8.11. tHc2a<l bloody »» ?mtarowe;J , 

B&rbat aa*o3<jwa oe m Zo »#&SyKdw* 

In Caw'sa a cat«r«aa aflstyJsaai. 

Korpus crriti \f/g oz.II projeViru tecanio ^nogo. 

Drut nawo^oisy BEE jl 0,2 

11045 a%w»36w - 30OC a»* Sfa^Utt^ b»£ isolaojl -nl*v-«y- 
waratwe-*©;?* 

« 

. 2* Oawka a poMJnpa w $«ni©a- 

Xorpu© oawlcl-oz . II proaa.--" ti teoiyaicsno^o. 

Brut aawojowy 32SH3 0 0,12 
u*wo3«oi« X 4000 aw* 

Kalina* baa izolacjl jai$^#arstyawed , 

ll^dsy •mawoj.anifls X 1 II tray warpt^y c©*a-ysl taolu?, 5r 

cej. 
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